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*福建省产学重大专项项目（2012Y4011），新型荧光定量侧向流纸条自动化检测仪的研制
扫描式荧光仪用于检测荧光试纸条 CRP 浓度信息，CRP，




















扫描式荧光仪用中心波长为 365nm 的 UV LED 灯作为激



















式 荧 光 仪 采 用 Micro2440 ARM 核 心 板 进 行 仪 器 开 发 ，Mi-
cro2440 核心板以 S3C2440 为处理器。
扫描式荧光仪硬件设计图如图 2 所示。
基于嵌入式 Linux 的扫描式荧光检测仪的实现*
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Scanning Fluorometer Instrument Which Based on Embedded Linux System
摘 要
设计了基于嵌入式 Linux 操作系统的以荧光作为检测媒介的扫描式荧光检测仪。 仪器以三星公司 S3C2440 为处理
器，自主设计电源模块、光学模块、数模转换模块、电机控制模块及相关外围电路，进而控制整个仪器良好运转，实现了对荧




This paper designs a scanning fluorometer Instrument which based on embedded Linux system,it used Fluorescence as
detected medium,and Uses Samsung s3c2440 as Processor,and designs an Appropriate Optical module,an AD Conversion
module．Motor control module to make the instrument work normally．it＇s main goal is to receive the Concentration of CRP．this
paper makes a simply Introduction of Hardware design,software design．and makes a primary introduction of how to com-
mutate with AD7707．



















扫描式荧光仪应用软件使用 Linux 环境下的 QT 开发，QT
是一个跨平台的 C＋＋图
形用户界面应用 程 序 框
架， 它提供给应 用 程 序
开发者建立艺术 级 的 图
形用户界面所需 的 所 有
功能， 其最大功 能 便 是
跨 平 台 ， 可 支 持 Win-
dows、Linux、 嵌 入 式
Linux、Mac OS 等 多 种
操作系统， 代码 只 需 做





















并反演出 CRP 浓度信息。 所以需要进行数模转换功能，此处选
取的是 AD7707 芯片。
S3C2440 处理器和 AD7707 通过 SPI 总线进行连接通信［4］。
SPI 总线上只有 AD7707 一块芯片，所以对 SPI 总线读写，
即为对 AD7707 设备读写。 在 Micro2440 ARM 板中，选择驱动
名 称 为 spidev1．0 的 SPI 设 备 。 打 开 SPI 驱 动 ， 对 应 打 开
AD7707 设备，方式为 fd＝open(″ ／ dev ／ spidev1．0″,O＿RDWR);
AD7707 芯片含 8 片片上寄存器，第一片为通信寄存器，通
信寄存器控制通道选择， 并决定下一步对哪一片寄存器做读写
操作， 对所有寄存器的读操作都要从对通信寄存器的写操作开
始（包括操作通信寄存器自己本身）。 通信寄存器如图 4 所示。
图 4 通信寄存器
RS2、RS1、RS0 用
于 选 择 下 一 步 操 作 寄 存
器，CH1、CH0 用 于 选 择
工作通道。在本文中选择
使用 AD7707 的 AIN3通








扫 描 式 荧 光 仪 激 发








图 5 AD7707 操作流程图
图 8 动态波形图
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关系图。 AT ／ AC 代表荧光试纸条上检测线和质控线对应波峰的
面积之比。
表 1 CRP 浓度和 AT ／AC 关系表
图 9 荧光检测结果～待测物浓度量化关系图





式荧光检测仪可以高效测出 CRP 浓度信息。 同时因为采用嵌入
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使用 QT［7］编写的 TCP 可 视 化 服 务 器 如 图 5 所 示：该 界 面
可实时显示来自下位机采集到的速度、距离等信息，同时通过按
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图 3 3G 上网程序流程图 图 4 TCP 服务器构建程序流程图
图 5 TCP 服务器界面
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